
Plurìacque s.c.p.a. he. Piano della Rocca . 84060 PR1GNANO CILENTO SA . ®S 0974 831354 H3info@phiriacqne.it
Cap. Soc. €300.000.00 i.v. . R.EA. di Salerno n 330723 . Cod. Fise, e P. IVA 03925990651

sico

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno
Rapporto di Prova

•f- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscano a campione prelevato da persona di fiducia dei Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscano unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotta liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato dello prova calcolata con fattore di copertura k = 2,-
per le prove microbiologithe, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Note
Fuori l imile

?eque
superficiali

U

R/20/A1733N|RP

<100
< 0,25

9
<0,02
<0,5

4
56
28
0,1
10
5
0

assenti
aon molesto

aan perc.l/20
7,4

Risaltate

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molestò

non perc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
IO

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

non perc.l/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Cimiti parte3AII.5Tob.3

UFC/IODml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l 0;
mg/10.

mg/l

di luirine

Unità di
misura

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

Escherichia cali
Tensioattivi totali
Aroto nitrirà
Aralo nitrosa
Aralo ammoniacale NH<
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
Clora attivo libera
COD
BOD5
Solidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odore
Colare
pH

Nome Prava
D.Cgs. 152/2006

da Pluriacque s.c.p.o.Prelevato27/10/2020Data fine prova
Piano di campionamento20/10/2020Data inizio prova
Note particolari campionamento1733Registro accettczione
IO04ED.04Procedura di campionamento20/10/20Data accettazione

RepartoD. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (A)Rif. legislativo

Camerota

Marina

uscita      Luogo prelievo

Codice11,00

Controllo20/10/20
Ora prelievo

Data prelievo

Acqua reflua depuratoreDescrizione compiane

CON5AC Gestioni Idriche s.p.o. - via 0. Vallante 18
84076 Vallo della Lucania SA

del27/10/2020
N   |   R/20/AI733

Mcd.PG75/8-d.O2

^apporto di prova

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO
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(**) Provo eseguito da laboratorio esterno
R P — Rapporto di Prova

-r = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(AJ D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3o Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- - Limite non previsto e/o vaiare non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale dBve essere autorizzata per iscritto.

fi ~ incertezza esteso con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Note
Fuori limita

acque
superficiali

U

<IOO
<0,25

2
<0,02
<0,5

2
26
21
0,1
58
28
30

assenti
non molesto

non perc.1/20
7,4

Risultato

5000
2
20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
00

assenti
non molesto

non perc.1/20
5,5-9,5

in ncque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

nonperc.l/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti porte 3" AN.STob. 3

UFC/IDD mi
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/ID,
mg/10,

ms/l

diluizione

Unità di
misera

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APAT CNR IRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APAT CNR IRSA
APATCNRIRSA
APAT CNR IRSA
APATCNRIR5A

Metodo analitico

Escherithia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammontatale NH^
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
Coro attivo libero
(OD
BOD,
Solidi sospesi totali
Materiali qrossalani
Odore
Calore
Pfl

Nome Prova
0. Lgs. 152/2006

R/20/AI905I R PI
da Pluriacque s.c.p.a.Prelevato25/11/2020Dota fine provo

Piono di campionamento19/11/2020Doto inizio provo
Note particolari campionamento1905Registro accettazione
IO04ED.04Procedura di campionamento19/11/20Data accettazione

RepartoD.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A)Rif. legislativo

CamerotoLuogo prelievo

Codice11,30

uscitaControllo19/11/20

Ora prelievo

Data preiieva

Acqua reflua depuratoreDescrizione compierne

CONSAC Gestioni Jdn'che s.p.a. - via 0. Vallante 18
84078 Vallo delln Lucania SA

Committente
07/12/2020

N    |   R/2Q/A1905
Mod. PG 75/8 - Ed.02

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO
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II Re

rto di Prova'

II Resp

(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

prova.

di copertura k = 2;

I risultati si riferiscano a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Piuriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto i
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dai richiedente saio nello sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritta.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato dello prova calcolata con fattori
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

^ =• separazione estremi dell'intervallo di fiducia,    (**) Prova eseguita da laboratorio esterno >

Nate
Forni limile

acque
superficiali

•

R/20/A1920NRP

<100
<0,25

5
0,2

<0,5
3

34
29
0,1
10
6
6

assenti
non molesto

non perc.1/20
0

Risollato

5000
2

20
0,6

15
10

1200
1000
0,2
160
40
00

assenti
non molesto

non perc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30 <
0,6 1
30 <
10

1200/
1000
0,3'
500
250
200

assenti
non molesto

nonpetr.l/40
5,5-9)5

in rete fognaria

Limili porte 3" AIIJTob. 3

Uf C/100 m]
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l 11,
mg/ID,

mg/l

diluizione

Unità di
misura

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIR5A
AFAICNRIRSA

MBtodo analitico

Escherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH<
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
Cloro attivo libero
COD
SOD,
Solidi sosposi totali
Materiali gro^solani
Odore
Colore
pH

Nome Prova
O.Lgs. 152/20Ó6

do Piarincque s.c.p.a.Prelevato30/11/2020Dato fine provo
Piono di campionamento24/11/2020Doto inizio prova

Note particolari campionamento1920Registro accettnzione
IO 04 ED.04Procedura di campionamento24/11/20Data a^ellazione

ReportoD.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A)Rii, legislativo

Camerotti

Marino

Luogo prelievo

Codice10^30

Controllo24/11/20
Oro prelievo

Data prelievo

Acqua reflua depuratoreDescrizione campior

CONSAC Gestioni Idriche s.p.n. - via 0. Vallante 18
84078 Vallo della Lucania SA

07/12/2020
R/20/A1920

Mod. PG 75/8 • Ed.02
RAPPORTO DI PROVA

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque it

LABORATORIO INTERNO



Planacene s,.P.a. toc. Piano deità Rocca . 84060 FRIGNANO CILENTO SA  ®A <^J^^
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{**) Prova eseguita da laboratorio esterno
= Rapporto di Prova

1

(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevalo da persona dì fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limili previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3o Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associato ai risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

^- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

Note
Fuori limile

ocqizo
superficiali

_ i

D

<100
<0,25

5
<0,02
<0,5

3
38
26
0,1
19
9
12

assenti
non molesto

nonperc.l/20
7,6

Risultato

R/20/AI939N| RP
da Pluriacque s.c.p.a.

IO04ED.04

Marina

Camerota

18
del         07/12/2020

R/20/AI939N

5000
2
20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

non perc.I/20
5,5-9,5

in acqoe
superficiali

4  <
30 .
0,6
30
IO

1200
1000
0,3 '
500
250
2001

assenti
non molesto

non perc.l/40
5,5-9,5

in reto fognarla

Limiti porte 3" AII.5Tab. 3

UFC/IOOml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l-
mg/10,
mg/ID,

mg/l

diluizione
-. i

Unità di
misura

Prelevato
Piano di campionamento!
Note particolari campionamento
Procedura di campionamento

Luogo prelievo

via 0. Vallante

Mod.PG75/8-Ed.02
RAPPORTO DI PROVA

uscita

Repocto
Codice

Controllo

Acqua reflua depuratore

CONSAC Gestioni Idricbo s.p.o.
84078 Vallo dello Lucaoio SA

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

07/12/2020
30/11/2020

1939
30/11/20

D.Lgs. 152/2006 e s.mj.H
14,20

30/11/20

Escherichio coli
Tensioattivi totoli
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH^
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
doro attivo libero
COD
BOD,
Solidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odore
Colore
pH

Nome Provo
D.Lgs. 152/2006

Dato fine provo
Dota inizio prova
Registro occetlazione
Data acccttazione
Rif. legislativo
Ora prelievo

Data prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANAUSI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO

•-•"4



Piuriacque s.c.p.a. he. Piano della Rocca . 84060 PRIGNANO CILENTO SA * <3>il 0974 831354 3 info@pluriacque.it
Cap.Soc.€300.000,00i.v. ^ REA.diSalernon330723 •  Cod.FisceP.IVA 03925990651

II Re

(      {**) Prova eseguita da laboratorio esterno
R P = Rapporta di Prova

•j- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a compiono prelevata da persona di fiducia del Laboratorio di Piuriacque s.cp.o.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.L (A) parte 3a Allegato 5- Tabella 3 per gli scorichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espresso con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Note
Fuori limite

ncque
superficiali

u

<100
1
4

-=0,02
<0,5

1
31
19
0,1
10
6
11

assenti
non molesto

non perc.1/20
7,5

Risultoto

R/2O/A1979NRP
da Plur acque s.c.p.a.

IO04ED.04

Marina

Comerota

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

nonpecc.l/20
5,5-9,5

io acque
superficiali

4
30  '
0,6  '
30
IO

1200
1000
0,3  •
500 '
250 '
200 '

assentii
non molesto

nonperc.1/40
5,5-9,5

Limiti parte 3"AII.5Tab. 3

UFC/IOOml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mq/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/10;
mg/l 0y

mg/l

diluizione

Unità di
misero

Prelevato
Piano di campionamento t
Note particolari campionamento
Procederà di campionamento

!
|

Luogo prelievouscita.

Reporto
Codice

Controllo

Acquo reflua depuratore

via 0. Voltante 18

del         15/12/2020
R/20/A1979N

Mod.PG75/8-fd.02
ROVASAPPORTO DI

ani Idriche s.p.o.
elio Lucania SA

CONSACGost
84078 Vallo d

APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APA1 CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA

Metodo analitico

12/12/2020
03/12/2020

1979
3/12/20

D.Lgs. 152/2006 os.m.i.(A)
13,15

3/12/20

Escherithla coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale M,
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
Cloro attivo libero
COD
BOD,
Solidi sospesi totali
Materiali qrossolani  ~
Odore
Colore
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

Data fine prova
Data inizia prava
Registro accettazione
Data accettazione
Rif. leqislalivo
Ora prelievo

Data prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO



Pluriacque s.c.p.a. he Piano della Rocca - 84060 PR1GNANO CILENTO SA * 0)^0974 831354 IS3 info@pluriacqtie.it
Cap.Soc. €300.000,00 i.v. . R.EA. di Salerno n 330723 . Cod. Fise, e P. IVA 03925990651

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno
= Rapporto di Prova

II

(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

1 risultati si riferiscano a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposta a prava.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente sola nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritta.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultata ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livella dì probabilità del 95%.

-r- = separazione estremi dell'intervalla di fiducia

Noteacque
superinoli

o

<100
<0,25

6
<0,02
<0,5

1
32
24
0,1
48
23
7

assenti
non molesto

nonperc.l/20
7,6

Risaltato

R/20/A2041N[IP
do Ploriacque s.c.p.a.

IO 04 ED.04

Marina

Camerata

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

nonporc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4    ì
30   i
0,6  r
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

non perc.l/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti parte 3*AII.5Tab. 3

UFD/IDD mi
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l  •
mg/l
mg/l

mg/10,
mg/10,

mg/l

itili™

Unità di
misura

Prelevato
Piano di campionamento I
Note particolari campionamento
Procedura di campionamento

Luogo prelievouscito!

Reparto
Codice

Controllo

Acqua reflua depuratore

vioO. Voliamo 18

del        23/12/2020
R/20/A2041N

Mad.PG75/8-Ed.O2
RAPPORTO DI PROVA

CONSAC Gestioni Idriche s.p.a. -
84078 Vallo dello Lucania SA

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

22/12/2020
15/12/2020

2041   .
15/12/20

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A)
14,20

15/12/20

Escherichio coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ommooiacole NH^
Fosforo totale
Cloruri
Solfali
Cloro attivo libero
COD
BOD,
Solidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odore
Coloro
pH

Nome Provo
D.Lgs. 152/2006

Data fine prova
Data inizio prova
Reqistro accettozione
Data accettazione
Lif. legislativo
Ora prelievo

Dota prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO



Piuriacque sepo. loc. Piano della Rocca . S4060 PRICNANO CILENTO SA . ®^o974S31354J3mfo@plriacque.i,
Cap.Soc. €300.000,00 i.v. . RA. di Solerne n" 330723 . Cod. Fise, e P. IVA 03925990651

II Resp

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegata 5 • Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscano unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultata attenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livella di probabilità del 95%.

^ = separazione estremi dell'intervallo dì fiducia{**) Prova eseguita da laboratorio esterno
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni^R P = Rapporto di Prova

6005000UiC/!D0mlAPAT CNR IRSAEscherichio coli
0,25mg/lAPAT CNR IRSATensioattivi totali

mg/l
0,3mg/lAPAT CNR IRSAAzoto nitroso

<0,5mg/lAFAT CNR IRSAAzoto ommooiocole NH4
mg/lAPAT CNR IRSAFosforo totole

12001200'mg/lAPAT CNR IRSACloruri
1000mg/lSolfali

mg/l
mg/lfl;COD
mg/l O2APAT CNR IRSABOP;

200 ,mg/lAPAT CNR IRSASolidi sospesi totali
APAT CNR IRSAMoterioli grossolooi
non molestonon molestonon molestoAPAT CNR IRSA
non perc.1/20non pere.1/20non porc.l/40APAT CNR IRSAColore
7,45,5-9,55,5-9,5APAT CHR ISSA

Risultato
in acquo

superficiali
in rete fognaria

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

R/20/A1734
Limiti parte 3" Ali 5 Tab. 3

da Pluriocque s.cp.o.Prelevato27/10/2020Dato fine prova
Piano di campionamento '•20/10/2020Dolo inizio prova
Note particolari campionamento1734Registro acccttazione
Procedura di campionamento20/10/20Dota accettozione
ReportoD.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A)Rif. legislativo

Camerota

LicusatiCodice11,45

uscitaControllo20/10/20
Ora prelievd

Data prelievo

Acqua reflua depuratoreDescrizione campione

CONSAC Gestioni Idriclie s.p.o. - vie 0. Vallante 18
84078 Valla dello Lucania SA

Committente
27/10/2020

N    |   R/2Q/A1734
Mod. PG 75/B - Ed.02

^apporto di prova

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pturiacque.it

LABORATORIO INTERNO



'"™C1?"^'Plana^e s,.p.a. loc. Piano delle Rocca . 84060 FRIGNANO CILENTO SA1^!^,^
Cap. Soc.€ 300.000,00 ìy. . R.EA. di Salerno n" 330723 . Cod. Fisce P. IVA 03925990651

I risultati si riferiscono o campione prelevato do persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) porte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non prevista e/o valore non determinata.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente sola nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

Il = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associala al risultato della prava calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

-^- = separazione estremi dell'intervalla di fiduciar (**) Prova eseguita da laboratorio esterna
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni1H P = Rapporto di Prova

II Direttore di laboratorio
II Responsabile di Róimico Fisico

Nate
Fuori limite

acque
superficiali

0

R/20/A1938NIli

100
< 0,25

10
0,2

<0,5
2

63
30   .
0,1
IO
<5

7
assenti

non molesto
nonpBtc.l/20

7,5

Risultato

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

nonperc.1/20
5,5-9,5

in acquo
superficiali

4
30
0,6
30  '
10

1200
1000
0,3
500
250 1
200'

assenti
non molesto

non perc.1/40
5,5-9,5

in rete Fognaria

Limiti porte 3'AII.5Tob. 3

IIFC/IOOml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l D;
mg/IDg

mg/l

diluizione

Unità df
misura

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
AFATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

Eschecichio coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH<
Fosfora totale
Cloruri
Solfati
Cloro attivo libero
COD
BOD,
Salidi sospesi totali
Materiali ^rossolani
Odore
Colare
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

do Pluriacque s.c.p.o.Prelevato07/12/2020Dato fine provo
Piano di campionamento30/11/2020Data inizio provo
Note particolari campionamento.1938Registro nccettazione
IO04ED.04Procedura di compiooamonto30/11/20Data acceitozione

ReportoD.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A]Rii. legislativo

Camerota

Licusafi

Luogo prelievo

13,30

uscitaControllo30/11/20
Oca preiievo

Doto ptelievo

Acquo refluo depuratoreDescrizione campione

CONSAC Gestioni Idriche s.p.o. - via 0. Vallante 18
84078 Vallo della Lucania SA

del07/12/2020
N   |   R/20/A1938

Mud.PG75/8-Ed.O2
RAPPORTO DI PROVA

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO



Pluriac^ue s.c.p.a. he. Piano della Rocca * 84060 PRIGNANO CI LENTO SA - 0^0974 831354 ^info@pluriacque.it
.Cap.Soc.€300.000,00i.v. * R.EA. di Salemo n 330723 *  Cod.Fisc.e P. IVA 03925990651

(**) Prova eseguita da laboratorio esterni
orta di Prova

^ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a compiono prelevato da persona di fiducia de! Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a,
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) porte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottopasto a provo.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella suo totalità; una'riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza esteso con probabilità del 95%, espresso con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Noie
Fuori  limile

acque
superficiali

0

R/20/A1904NRP

<100
<0,25

IO
< 0,02
<0,5

3
46
30
0,2
48
23
6

assenti
non molesto

non perc.1/20
7,3

Risaltato

5000
2
20
0,6

15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

non perc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6 •
30

.  IO
1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molBsto

nonperc.l/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti parte 3 AII.5Tab. 3

UFC/IOOml
mg/l
mg/l
mg/l
m,/l
mg/l
mg/l
mq/l
mg/l

mg/IOz
mg/10,

mq/l

diluizione

Onilàdi
misera

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

Eschericbiaceli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH^
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
doro attivo libero
COD
BOD,
Solidi sospesi tatnli
Materiali grossolani
Odore
Colore
PH

Nome Provo
D.Lgs. 152/2006

da Pluriacque s.c.p.a.Prelevato25/11/2020Dato fine prova
Piono di campionamento19/11/2020Data inizio provo

Note particolari campionamento1904Registco accettazione
IO 04 ED.04Procedure di compionumento19/11/20Dota accettozione

RepartoD.lgs. 152/2006 e s.m.i.(A]Rif. legislativo

Luogo prelievo

Codice10,45

uscitaControllo19/11/20
Oro prelievo

Doto pcelievo

Acquo refluo depuratoreDescrizione campione

CON5AC Gestioni Idriche s.p.o. - via 0. Vallante 18
84078 Vallo tlella Lucania SA

Committente
07/12/2020

iC     R/20/AI904
Muzf. PG 75/8 - Ed.02

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO


